










論 文 内 容 の 要 旨



































大気ｶﾞｽ分光 数MHz 10-6 2~3THz
ASOPS-THz-TDS 52MHz 6.2×10-6 2THz
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論文審査の結果の要旨
近年，揮発性有機化合物ガス(VOSガス）を始めとした大気環境の重大問題を解明する上で，大気の化学組成を知り
その生成消滅に関わる多様な化学反応を追跡可能なTHz分光法が注目されている．テラヘルツ（THz）領域にひしめき
あうように存在する気体分子回転遷移スペクトルを詳細に識別し定量するためには，高スペクトル確度，高スペクト
ル分解能および広スペクトル帯域が望まれるが，従来法でこれらを同時に満たすことは困難であった．そこで，VOS
ガス分析に利用可能な精密THz分光を実現するため，非同期光サンプリング式THz時間領域分光法（ASOPS-THz-TDS），
THzコム分光法，ギャップレスTHzコム分光法という3種のTHz分光法に着目し，これらに関する研究を行った．
従来のTHz-TDSでは，機械式時間遅延走査に基づいて時間波形を取得していたため，スペクトル分解能向上と測定
時間短縮はトレードオフの関係にあり，スペクトル確度も低い．そこで，繰り返し周波数がわずかに異なるように制
御された2台のフェムト秒レーザーをTHzパルス発生及び検出に用いることで，機械式時間遅延走査を用いずにTHzパ
ルス電場時間波形の高速・高精度取得が可能なASOPS-THz-TDSを開発した．その結果，測定時間窓をパルス周期まで
拡大し，フーリエ変換により，繰り返し周波数にほぼ等しいスペクトル分解（=52MHz）とスペクトル確度（=6.2×10-6）
を達成した．
次に，ASOPS-THz-TDSよりも更にスペクトル分解能を向上させるため，THzコムを基準としたTHz分光法を開発し
た．THzコムでは，広帯域選択性，高いスペクトル純度，周波数逓倍機能という特徴があるので，原子時計を基準とし
てモード同期周波数を安定化制御すれば，THzコムをTHz分光計測における超精密周波数目盛りとして利用できる．本
研究では，ASOPS-THz-TDSの測定時間窓を従来の1周期から100周期まで拡大することにより，繰り返し周波数250MHz
の1/100（=2.5MHz）に等しい線幅を有するTHzコム・モードがTHz分光において利用可能となった．
THzコム分光法によってTHzコム・モード線幅を利用した精密THz分光が可能になったが，THzコム分光法ではスペ
クトルのサンプリング間隔であるモード同期周波数がスペクトル確度を制限する．この制限を解消するため，THzコム
間隔を逐次周波数走査することにより，コムモード間の間隙部を補完し，THzコムのギャップレス化を行った．その結
果，THzコム分光におけるコム・ギャップという本質的問題を解消し，スペクトル分解能2.5MHzとスペクトル確度
8.5×10-7を達成した．
以上，本研究で得られた成果の工学的意義は大きく，また学術的にも高いレベルの内容を有しているため，博士
（工学）の学位論文として価値のあるものと認める．
